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TERMO DE REFERÊNCIA 
Processo nº 2007.000567/2026 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Aquisição futura e parcelada de equipamentos e materiais permanentes médicos 

hospitalares, odontológicos, laboratoriais e de reabilitação, destinados ao atendimento da 

Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre/RN, por meio do Hospital e Maternidade Dr. 

Lavoisier Maia, das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Reabilitação Motora, 

incluindo, quando previsto na especificação ou necessário à entrega em condições de uso, 

acessórios, montagem, instalação, configuração, testes, orientação operacional, garantia e 

assistência técnica, conforme condições e exigências deste Termo de Referência. 

1.1.1. Os itens, especificações, códigos de referência, unidades e quantitativos estimados 

encontram-se no quadro a seguir. Os valores unitários e totais permanecerão sigilosos até o 

momento definido no edital, nos termos da justificativa constante do ETP e do art. 24 da Lei 

nº 14.133/2021. 

ITEM OBJETO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
UN. DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 Afastador de lábio Minnesota CATMAT 314524 Unid 20,000000 

2 Alavanca curva direita CATMAT 473729 Unid 20,000000 

3 Alavanca curva esquerda CATMAT 473730 Unid 20,000000 

4 Alavanca reta Seldin CATMAT426060 Unid 50,000000 

5 Alveolótomo curvo em aço inox CATMAT 413399 Unid 20,000000 

6 
Avental de chumbo c/ protetor de tireoide 
odontológico tamanho 60x100cm Pb Equivalência: 
0,25mm CATMAT 475753 

Unid 11,000000 

7 
Bandeja odontológica aço inox 22x12x1,5cm 
CATMAT 398925 

Unid 50,000000 

8 Cabo de espelho CATMAT 413302 Unid 50,000000 

9 Cabo de bisturi nº 15 CATMAT 468553 Unid 50,000000 

10 Colher de dentina 11 1/2 CATMAT 426708 Unid 20,000000 

11 Colher de dentina 17 CATMAT 426707 Unid 50,000000 

12 Colher de dentina 19 CATMAT 426706 Unid 50,000000 

13 Condensador Ward nº1 CATMAT 420125 Unid 50,000000 

14 Condensador Ward nº2 CATMAT 420126 Unid 30,000000 

15 Cureta Periodontal Morse 0-00 CATMAT 444571 Unid 30,000000 

16 Descolador de Molt CATMAT 413449 Unid 30,000000 

17 
Espátula de inserção para resina Nº1 CATMAT 
440088 

Unid 30,000000 

18 Fórceps infantil nº 1 CATMAT 413531 Unid 20,000000 

19 Fórceps infantil nº 2 CATMAT 413532 Unid 20,000000 

20 Fórceps infantil nº 3 CATMAT 413533 Unid 20,000000 

21 Fórceps infantil nº 4 CATMAT 413534 Unid 20,000000 

22 Fórceps infantil nº 5 CATMAT 413535 Unid 20,000000 

23 Fórceps infantil nº 6 CATMAT 413536 Unid 20,000000 
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24 Fórceps adulto nº 150 CATMAT 413523 Unid 20,000000 

25 Fórceps adulto nº 151 CATMAT 413522 Unid 20,000000 

26 Fórceps adulto nº 16 CATMAT 432452 Unid 20,000000 

27 Fórceps adulto nº 17 CATMAT 378164 Unid 20,000000 

28 Fórceps adulto nº 18L CATMAT 413514 Unid 20,000000 

29 Fórceps adulto nº 18R CATMAT 413513 Unid 20,000000 

30 Fórceps adulto nº 65 CATMAT 413512 Unid 20,000000 

31 Fórceps adulto nº 69 CATMAT 413510 Unid 20,000000 

32 Pinça Clínica p/algodão nº17 CATMAT 413334 Unid 50,000000 

33 Porta agulha Mayo Hegar 14cm CATMAT 471152 Unid 50,000000 

34 Seringa Carpule CATMAT 413354 Unid 50,000000 

35 Sindesmótomo CATMAT 413450 Unid 20,000000 

36 Sonda exploradora nº5 CATMAT 425231 Unid 50,000000 

37 
Tesoura cirúrgica tipo Iris reta 12cm CATMAT 
471566 

Unid 40,000000 

38 

Caneta alta rotação - Encaixe: borden com sistema 
saca broca.Spray: riplo que possua 
balanceamento.Velocidade: entre 350.000 a 400.000 
rpm. Pressão de ar: 30 a 35 libras. Ruído: 64 decibéis 
a 69 decibéis CATMAT 407026 

Unid 50,000000 

39 

Seladora para papel grau cirúrgica com acionamento 
manual, com barra de solda com área útil que atinja 
30 cm de comprimento e selagem não menor que 7 
mm. CATMAT 306486 

Unid 10,000000 

40 

Contra ângulos, com sistema entra acoplável ao 
micro motor; ângulo de 20º entre o eixo e o pescoço 
da cabeça do contra ângulo, montado em rolamento 
de aço inox esterilizável em autoclave a 135º; ângulo, 
montado MARCA MICRO MOTOR CATMAT 468391 

Unid 20,000000 

41 

Micro motor, com sistema entra, corpo em alumínio 
anodizado, com giro de 360º e pino destravado para 
contra ângulo e peça reta, rotação máxima 20.000 
RPM com regulagem para variação da rotação e 
inversão do sentido, esterilizável em autoclave; 
CATMAT 4509 

Unid 20,000000 

42 

Compressor de ar odontológico com volume do 
reservatório 30 lês isento de óleo com filtro, regulador 
de pressão e trava, 2 pistões, pressão 80-120lbf. 
CATMAT 413210 

Unid 11,000000 

43 

Aspirador de secreção, com sistema de fácil limpeza, 
portátil. Voltagem 127/230v. frequência mínima 60hz, 
potencia mínima de 160va, com cabo de alimentação 
e recipiente de 5 litros CATMAT 460903 

Unid 10,000000 

44 

CADEIRA DE RODA PARA BANHO - Cadeira de 
roda para banho em alumínio resistente com assento 
em fibra para adulto de alta resistência, apoio fixo 
para os braços e para os pés;. Rodas em borracha 
maciça; Dotada de freios. CATMAT 637993 

Unid 20,000000 
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45 
Agitador orbital de Kline c/ rotação variável e relógio 
despertador automático CATMAT 419644 

Unid 2,000000 

46 

Banho Maria com temperatura controlada até 60º C, 
com capacidade para 80 tubos com tampa plástica 
transparente tipo pingadeira, termômetro de álcool 
embutido na parte superior e termostato de 
segurança. CATMAT 414536 

Unid 2,000000 

47 

Equipamento Diagnóstico Clínico COAGULOMETRO 
Método: P/ Análise De Tempo De Coagulação Ajuste: 
Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável 
Adicional: Com Alarme Sonoro E Visual CATMAT 
453212 

Unid 2,000000 

48 

Cronômetro Material Carcaça: Plástico Resistente, 
Tipo: Stopwatch, Características Adicionais: 
Funçoes: Bússola, Hora, Data Alarme, Despertador. 
(CAT. MAT 486477) 

Unid 6,000000 

49 Bola de Medicinebol 2 kg CATMAT 450264 Unid 10,000000 

50 Bola de Medicinebol 5 kg CATMAT 444210 Unid 10,000000 

51 Bola para equilibrio Bosu Ball CATMAT 399772 Unid 10,000000 

52 Bamboles CATMAT 466226 Unid 30,000000 

53 

ADIPOMETRO CLINICO - Sensibilidade: 1 mm, 
Amplitude leitura: 63 mm, Pressão das molas: +-10 
g/mm², Dimensões: 235 mm x 190 mm, Peso:180 g 
570 g com estojo, Base: alumínio com revestimento 
pintura epóxi preta. CATMAT 427496 

Unid 4,000000 

54 
MINI TRAMPOLIN, cama elástica tipo pula pula, para 
exercícios de dança e jump CATMAT 444298 

Unid 10,000000 

55 
Bola para pilates: modelo bola suiça 65 cm, carga até 
200 kg CATMAT 602160 

Unid 10,000000 

56 
Kit de Monofilamentos semmes-weinstein CATMAT 
324327 

Unid 3,000000 

57 
Bola Feijão - Bobath, em média 45 cm de 
circunferencia, capacidade: até 300 kg CATMAT 
468506 

Unid 6,000000 

58 

Tipo: Bolsa (Power Bag/Sand Bag) Uso: 
Equipamentos De Academia Para Treino Funcional, 
Material Base/Haste: Tecido Emborrachado E Lona 
Marítima Quantidade De Alças: 4 Capacidade De 
Carga: 10 KG Características Adicionais: Retalhos 
De Pano E CATMAT 601574 

Unid 4,000000 

59 

ANEL DE PILATES Estrutura: Policarbonato Flexível 
Formato: Anel Tipo: Magicle Circle Aplicação: 
Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates 
Características Adicionais: Medindo 33 A 37 Cm 
Diâmetro CATMAT 382256 

Unid 5,000000 

60 

BOLINHA EXERCITADORA Tipo: Bola Crespa 
Material: Borracha Natural Aplicação: Exercício 
Fortalecimento Muscular E Massagem Diâmetro: 8 
CM CATMAT 357182 

Unid 50,000000 
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61 
Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: 
C/ Orifícios Para Dedos Resistência: Média Material: 
Polímero Cor: C/ Cor CATMAT 617943 

Unid 20,000000 

62 

MINI Bicicleta Ergométrica Tipo: Mecânica Modelo: 
Tipo Mini Bike Portátil Capacidade Máxima: 100 KG 
Funções Painel: Distância/Tempo/Calorias 
Características Adicionais: Pedais Magnéticos 
CATMAT 444941 

Unid 4,000000 

63 
Estação de Musculação com 80 kg, aparelho com 
diversos tipos de exercicios CATMAT 465043 

Unid 2,000000 

64 Modelo coluna vertebral antomico CATMAT 602420 Unid 2,000000 

65 
Modelo articulação de joelhos com ligamentos 
CATMAT 375295 

Unid 2,000000 

66 
Modelo articulação de tornozelo e pes CATMAT 
375294 

Unid 2,000000 

67 Modelo articulação do ombro CATMAT 375291 Unid 2,000000 

68 

Mocho odontológico dotado de base sem aro e com 
(5) cinco rodízios, sistema de elevação à gás, 
regulagem de altura e aproximação com alavancas, 
regulagem de altura do encosto através de catracas 
com travamento automático CATMAT 405827 

UND 22,000000 

69 

Aparelho com Jato de bicarbonato e Ultra Som 
projetado para remoção do biofilme mineralizado e 
não mineralizado, com ponta fina para saída do jato 
de bicarbonato. Contém chave seletora de potência 
que permite ao operador ajustar a potência do 
aparelho CATMAT 437845 

UND 11,000000 

70 

Aparelho FOTOPOLIMERIZADOR tipo revólver, 
anatômico, leve, de fácil pega, e acesso a todos os 
dentes. Potência entre 350 e 500 mw/cm2 e filtro de 
luz que produz luz de comprimento de onda na faixa 
entre 400 e 500 nm, altamente eficaz na utilização de 
todas as resinas foto polimerizáveis. Comando 
inteligente no gatilho para evitar o acionamento 
acidental. Permite longos períodos de uso 
ininterrupto. Ponteira com giro de 360 graus, tempo 
programável de 10 em 10 segundos, até 50 
segundos, com bip sonoro a cada 10 Especificações 
técnicas: voltagem: comutação automática de 100 a 
240 VCA, consumo: 84 VA, lâmpada halógena: 12V, 
75 W, altura máxima: 201 mm, largura máxima: 162 
mm, peso máximo 1,40 Kg, comprimento máximo: 
223 mm. CATMAT 632274 

UND 11,000000 

71 

Autoclave digital com display de foto polimerizáveis 
21 litros, 6Programas de Esterilização;Teclado de 
controle bicolor, azul verde; Câmara em alumínio 
anodizado, com 3 bandejas em alumínio anodizado 
Secagem com porta fechada; Conta com 16 sistemas 
de segurança; Sistema com microcontrolador;2 anos 

Unid 20,000000 
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de garantia; Dimensões: Autoclave 39,5 x 38 x 61cm 
(L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). CATMAT 
625456 

72 

Consultório odontológico completo, com as seguintes 
características: Base em ferro fundido ou similar, 
articulação central única; comando eletrônico de 
subida e descida do assento e encosto feito através 
de comando de pé incorporado a base da cadeira, 
que permitam movimentos sincronizados de encosto 
e assento. Encosto para cabeça com apoio 
biarticulado; estofamento anatômico, sem costura, de 
alta densidade; mangueiras embutidas; braço direito 
articulado; refletor acoplável à cadeira, com braço 
articulado, com no mínimo 20.000 luxes, 
acendimento do refletor no pedal. Cuspideira 
acoplável à cadeira, que acompanha os movimentos 
da mesma, dotada de bacia removível em cerâmica 
ou similar removível para desinfecção; estrutura 
interna em aço com pintura epóxi; 01 (um) sugador 
com separador de detritos na caixa de comando; 
mangueiras com engate rápido; braço ambidestro do 
equipo. Equipo odontológico acoplado, com braço 
biarticulado, com movimento horizontal e vertical do 
braço, bandeja em aço inox, contendo uma seringa 
tríplice, um terminal para micromotor e um para a alta 
rotação; pedal de comando progressivo acoplado à 
cadeira. CATMAT 407820 

Unid 11,000000 

73 

LEITOS FAWLER (CAMA FAWLER P/ 
ENFERMARIAS) - Cama fawler, com colchão, 
cabeceira e peseira removíveis em painéis de 
material termoplástico de alta resistência, grades 
laterais em material termoplástico de alta resistência, 
escamoteáveis e para-choques de borracha; rodas 
5’’, com freios em diagonal, estrado em chapa de aço 
com movimentos fawler e trendelemburg acionados 
por sistema digital, com dimensões de 1,90 X 0,80 
X0,70 . CATMAT 631469 

Unid 18,000000 

74 

LEITOS FAWLER (CAMA FAWLER P/ 
ENFERMARIAS) - Cama fawler, com colchão, 
cabeceira e peseira removíveis em tubos de aço 
quadrado com acabamento antiferruginoso e pintado 
em tinta epóxi na cor branca, painéis de material 
termoplástico de alta resistência, grades laterais em 
tubos de aço inoxidável, escamoteáveis e para-
choques de borracha; rodas 5’’, com freios em 
diagonal, estrado em chapa de aço com movimentos 
fawler e trendelemburg acionados por duas 
manivelas escamoteáveis em aço inox , com 
dimensões de 1,90 X 0,80 X0,70 . CATMAT 631444 

Unid 30,000000 
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75 

OXÍMETRO DE PULSO DE MESA -Oxímetro de 
pulso com display gráfico e princípio de 
funcionamento através de absorção de infra-
vermelho não dispersivo. -Aparelho de mesa, de fácil 
uso. Tela de leitura com cor e fonte nítidas que 
permitam fácil identificação dos valores. -Parâmetros: 
SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca - SpO2: 
Alcance:30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão 
mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%) -Frequência 
Cardíaca: Alacance: 30- 250bpm, Resolução: 1 bpm, 
Precisão: 1% -Tempo de estabilização: até 15 
segundos após colocação do Sensor -Fonte de 
alimentação: bateria CATMAT 441987 

Unid 30,000000 

76 

CARDIOVERSOR PORTÁTIL - Desfibrilador, 
monitor, registrador e cardioversosr com as seguintes 
características: possuir capacidade de operação com 
modo manual e modo de desfibrilação externa semi-
automática(DEA), acionados por um único botão 
seletor giratório, através de comando de voz em 
português e mensagens de texto exibidas na tela ; 
deverá apresentar tecnologia de forma de onda 
bifásica de baixa energia, no máximo 200 joules, com 
permissão para análise automática da impedância do 
paciente; o formato de onda aplicada, deve produzir 
no momento do primeiro choque, uma corrente de 
pico acima dos 30 amperes, quando trabalhando em 
baixas doses de energia(150 joules); deverá 
possibilitar a realização de cardioversão 
sincronizada, com botão de sincronismo delicado; 
tempo total de carga para a carga máxima do 
aparelho, deverá ser obrigatoriamente inferior a 4 
segundos; possuir no mínimo 12 possibilidades de 
ajuste de carga ( 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70 , 100, 
150, 200 Joules); O ajuste de carga através de um 
seletor giratório de carga de rápido acesso e 
manuseio. Quando carregado, o aparelho deverá 
permitir que as alterações no nível de carga possam 
ser realizados sem necessidade de nova recarga; a 
descarga deverá ocorrer de forma automática 
quando o choque não é aplicado em até 30 segundos 
após o choque ter sido recomendado ou carregado; 
deverá gravar um sumário de pacientes em cada 
modo de operação; armazenamento de informações 
dos pacientes tais como: ECG contínuo, choques e 
violações de alarme, sendo armazenadas na 
memória interna da unidade sendo possível também 
baixar informações e gerar relatórios através de um 
carão de dados externo, possibilitando também 
armazenar eventos , tando na memória interna(último 
evento) como no cartão de dados externo; possibilitar 

Unid 5,000000 
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transmissão de dados devendo ser feita somente via 
cartão de dados externo, para que o equipamento 
fique sempre pronto para sua utilização principal; 
permitir a utilização de pás adesivas adultas e 
pediátricas; possuir monitor com visor de cristal 
líquido eletroluminescente para visualizar curvas e 
mensagens com ajuste de contraste de 01 canal; 
realizar a monitoração de ECG tanto pelas pás 
externas, como pelas pás adesivas ou cabo de 
paciente; ajuste de ganho do traçado do ECG em um 
único botão para facilitar a visualização; permitir a 
análise de 3 derivações através de um cabo de 3 vias; 
possuir indicação digital da frequência cardíaca, 
mensagem de eletrodo solto ou pás desconectadas e 
alarmes audiovlisuais de freqüência cardíaca máxima 
e mínima; realizar autos-testes de calibração; possuir 
menu interno para configuração do aparelho; bateria 
recarregável externa removível com capacidade 
mínima de 100 minutos de monitorização do ECG ou 
75 minutos de monitorização de marca- passo ou no 
mínimo de 40 aplicações de choque sem que haja 
necessidade de recarga; alarme audiovisual para 
bateria fraca; deverá ter funcionamento direto ligado 
na rede de energia, sem a necessidade de bateria 
instalada; peso máximo de 7 kgs com bateria, papel 
para impressão e pás externas inclusas; fonte de 
allimentação integrada. Deverá acompanhar os 
seguintes acessórios: bateria recarregável com 
autonomia mínima de 2 horas, pás exterans 
adulto/pediátrico, cabo para paciente de ECG de 3 
vias, 5 eletrodos descartáveis, 2 rolos de papel para 
impressão, manual em português, cartão de 
referência rápida em português, cabo de força AC 
90/240V. Apresenar Registro no MS, manual e 
catálogo em português, assistência técnica local 
comprovada. CATMAT 480730 

77 

DEA - Desfibrilador Externo Automático, Mínimo de 
200 choques Utilização horizontal ou vertical. 
Gravação de eventos para posterior análise. 
Conexão com PC via USB. Choque Bifásico. Auto-
diagnóstico de funções e bateria. Software de 
conexão, download e gerenciamento de dados via 
PC.Acesso fácil às pás para uso e reposição. Bateria 
interna Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h Duração de no 
minimo 10 horas em modo de reconhecimento de 
ritmo cardíaco (bateria com carga lena) ou um 
mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em 
boas condições). Tempo de carga completa da 
bateria (completamente descarregada): 5 horas 
Escalas para esfibrilação pré-ajustadas:Adulto: 1º 

Unid 5,000000 
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choque 150 J, choques seguintes 200 J,Infantil: 50 J 
Armazenamento da memória interna:100 eventos ou 
2 horas de gravação do ECG Tempo máximo desde 
o início da análise do ritmo até a prontidão para 
descarga:20 s Tempo máximo desde o início da 
operação até a prontidão para descarga na energia 
máxima:25 s Aplicação de choque:Por meio de pás 
adesivas multifuncionais. Comandos:Botão Painel 
frontal - (ligar/desligar) Escalas para 
desfibrilação:Adulto: 150 e 200 J,Infantil: 50 J 
Seleção Adulto/Infantil:Automático pelo tipo de pás. 
Comando de carga:Automático após identificar 
arritmias chocáveis. Comando de choque:Botão no 
painel frontal Estar de acordo com as seguintes 
normas: NBR IEC 60601-1-1:2010 + menda IEC 
2012, NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1- 
:2011, NBR IEC 60601-2-4:2014, NBR ISO 14971-
2009, NBR ISO 9001-2008, NBR ISO 13485-2004 
CATMAT 615327 

78 

FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES 
CLÍNICOS E GINECOLÓGICO - Foco vertical 
parabólico com haste superior flexível, cromada, 
haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro 
fundido, esmaltado de branco, altura regulável 0,85 a 
1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em 
português, bem como, assistência técnica local, 
Registro no MS, Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA CATMAT 482047 

Unid 30,000000 

79 

MESA MAYO - Mesa mayo, totalmente construída 
em aço inoxidável AISI 302, com 03 pés, sendo 02 
com rodízios de 2’ (polegadas) e 1 com ponteira de 
borracha antiderrapante, regulagem de altura de 80 a 
110 cm e medidas da bandeja aproximadas de 49 x 
33 x 1,5cm. CATMAT 415922 

Unid 40,000000 

80 

FOCO CIRURGICO -Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil 
Cúpula: 1 Cúpula Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 
50.000 H Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux 
Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis Estrutura 1: 
Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi Rodizios: 
Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios Adicional 1: C/ 
Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer Adicional 3: 
C/ Bateria CATMAT 482054 

Unid 11,000000 

81 

LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA – LHB 
Lavadora de Roupas para uso Hospitalar, modelo 
horizontal com barreira anti-infecção para instalação 
na parede, o que garante a separação do ambiente 
limpo para o sujo. Estruturas laterais em aço SAE 
1020, com pintura eletrostática epóxi a pó.Tambor e 
cesto em aço inoxidável AISI 430. Batedeiras 

Unid 2,000000 
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dimensionadas para otimizar a ação mecânica do 
processo de lavagem. Drenagem por válvula 
borboleta de alta vazão. Sistema de segurança, com 
sensor indutivo na porta externa, não permitindo o 
funcionamento do equipamento com a tampa aberta, 
apenas o ajuste do posicionamento da porta de carga 
e descarga com velocidade reduzida. Comandos 
independentes e inter-travados que impedem 
operações simultâneas entre os ambientes. Chave 
geral seccionadora. Sistema de proteção para 
elementos de transmissão e botão de emergência. 
Painel de comando frontal com Start, Timer, 
Controlador de Tempo e Termômetro Digital, aviso 
sonoro e parada após o término do ciclo. Caixa de 
comando com disjuntor e caixa de proteção para 
todos os elementos de transmissão. Inversor de 
frequência e freio elétrico automático. Instalação e 
treinamento operacional inclusos. Completa com 
todos os acessórios pertencentes. Garantia de 01 
ano e assistência técnica autorizada no Estado do 
Rio Grande do Norte. OBS: Será obrigatória 
apresentação do catálogo com imagens ilustrativas e 
especificações do produto ofertado CATMAT 425533 

82 

MÁQUINA SECAR ROUPA Secadora de Roupas 
Hospitalar : Capacidade de no mínimo 30 Kg, 
estrutura externa e tambor em aço inox. Aquecimento 
elétrico. Possuir painel de comando. Garantia mínima 
de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se 
variação de até 10% nas medidas apresentadas. 
Fator de carga no mínimo 30 kg. Potência da câmara 
a vapor - 30.000 kcal ou maior. Aquecimento a GÁS, 
VAPOR e ELÉTRICO. Deve possuir CLP com 
capacidade de armazenamento. Secagem 
automática. Pintura a pó. CATMAT 605692 

Unid 2,000000 

83 

Aparelho Analisador Percentual Gordura Corporal 
Método: Bioimpedância Função: Massa Celular 
Corporal,Extracelular,Magra,Gorda Funções 
Básicas: Massa Corporal,Tx Metabólica Basal,Água 
Corp,Total Adicionais: Água 
Intracelular,Extracelular,Relação Ecm/Bcm 
Características Adicionais: Retância +Ou-
0,2%,Amplitude 0-300 Omhs,Res. 0,1ohm 
Resistência: Precisão + Ou - 1% Amplitude: 200-1500 
OHMS Resolução: 0,1 OHMS Ângulo: Ângulo De 
Fase Precisão +Ou- 0,2%,0 A 20°,0,1omhs CATMAT 
305065 

Unid 5,000000 

84 
CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS, Possuindo DISCADOR DE 
EMERGÊNCIA MATERIAL DE CONFECÇÃO 

Unid 10,000000 
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(GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL / 
TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºc  / 
POSSUINDO CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO / 
POSSUINDO SENSORES INTERNOS  / 
CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA 
PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE 
REGISTRO DE DADOS DE 300 a 400 LITROS E 4 A 
5 GAVETAS OU PRATELEIRAS CATMAT 619313 

 

1.2. Os bens são caracterizados como bens comuns, por possuírem padrões de desempenho 

e qualidade passíveis de definição objetiva por especificações usuais de mercado, conforme 

fundamentação do ETP e ressalvadas as particularidades técnicas de cada equipamento. 

1.3. Os bens não se enquadram como bens de luxo, observadas a Lei nº 14.133/2021 e a 

regulamentação municipal aplicável. 

1.4. A contratação será processada por Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo 

menor preço por item, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, em razão da natureza 

futura e parcelada das aquisições e da necessidade de emissão de ordens de fornecimento 

de acordo com a demanda efetiva. 

1.5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, admitida prorrogação por igual 

período desde que comprovada a vantajosidade, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e 

regulamento municipal. Os contratos dela decorrentes observarão o prazo necessário à 

execução, à garantia e às demais obrigações futuras, adotando-se, como referência, vigência 

de 12 (doze) meses a contar da assinatura, sem prejuízo de ajuste ao cronograma de cada 

contratação. 

1.6. Os quantitativos representam limites estimados da demanda e não obrigam a 

Administração à contratação integral. As ordens de fornecimento poderão abranger 

quantitativos inferiores aos registrados, vedada a imposição de pedido mínimo ou cobrança 

adicional de frete não prevista na proposta. 

1.7. O órgão gerenciador será o Fundo Municipal de Saúde de Monte Alegre/RN, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. As unidades assistenciais destinatárias 

integram a mesma estrutura administrativa e não constituem, por si, órgãos participantes 

autônomos do SRP. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação decorre com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade dos 

serviços municipais de saúde mediante disponibilização de equipamentos adequados, 

seguros e em quantidade compatível com a demanda assistencial. 

2.2. O planejamento identificou equipamentos insuficientes, desgastados, obsoletos ou 

inadequados, além da necessidade de ampliação e modernização da estrutura assistencial 

do Hospital e Maternidade Dr. Lavoisier Maia, das Unidades Básicas de Saúde e do Centro 

de Reabilitação Motora. A aquisição busca reduzir interrupções, elevar a segurança dos 
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pacientes e profissionais e melhorar a capacidade de diagnóstico, monitoramento, tratamento, 

recuperação e reabilitação. 

2.3. O ETP avaliou alternativas de manutenção, locação e aquisição, concluindo pela 

aquisição de bens novos como solução adequada para substituição, incorporação patrimonial 

e expansão da capacidade instalada, sem prejuízo de contratações correlatas para 

adequações de infraestrutura quando necessárias. 

2.4. O Município informou no ETP que não possui Plano de Contratações Anual formalmente 

implantado para o exercício, razão pela qual não se indica identificador de PCA. A demanda 

deverá, contudo, observar as prioridades da Secretaria, a disponibilidade orçamentária e os 

instrumentos de planejamento vigentes. 

2.5. Os quantitativos deste Termo foram consolidados com base no DFD nº 139/2026, de 

modo a compatibilizar a peça executiva com a demanda formalizada. Eventual alteração 

posterior deverá ser tecnicamente motivada e refletida, de forma coerente, no ETP, na 

pesquisa de preços, no edital e nos demais instrumentos. 

2.6. Aplicam-se à contratação a Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar nº 123/2006, o 

Decreto Municipal nº 003/2024, as normas sanitárias e técnicas pertinentes e, quando houver 

recursos federais vinculados, os regramentos específicos incidentes. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 

3.1. A solução compreende o fornecimento dos bens novos e de primeiro uso, com todos os 

componentes, acessórios e documentos indispensáveis ao funcionamento da configuração 

ofertada, além de transporte, seguro, carga, descarga, garantia e assistência técnica. 

3.2. Quando a especificação do item exigir ou quando o equipamento depender dessas 

atividades para entrar em operação, integram a solução a montagem, instalação, 

configuração, testes de funcionamento e orientação operacional dos usuários, sem cobrança 

adicional. 

3.3. O ciclo de vida considerado abrange aquisição, recebimento técnico, incorporação 

patrimonial quando cabível, uso, manutenção durante a garantia, reposição de componentes, 

eficiência energética, logística reversa aplicável e destinação ambientalmente adequada de 

resíduos e componentes substituídos. 

3.4. O parcelamento por item é tecnicamente recomendável em razão da diversidade dos 

bens e dos mercados fornecedores, ampliando a competitividade e permitindo a participação 

de fornecedores especializados. Equipamentos descritos como conjuntos completos deverão 

ser fornecidos com todos os componentes previstos na respectiva especificação. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Sustentabilidade 

4.1.1. Além dos critérios eventualmente inseridos nas especificações, deverão ser observados 

requisitos de sustentabilidade compatíveis com o objeto, privilegiando acondicionamento 

racional e reciclável quando tecnicamente possível, maior vida útil, eficiência no consumo de 

energia e recursos e redução de resíduos, sem prejuízo das exigências sanitárias e de 

segurança. 

4.1.2. Baterias, componentes eletroeletrônicos, lâmpadas e outros materiais sujeitos à 

logística reversa deverão receber destinação ambientalmente adequada quando substituídos 

pela contratada durante instalação, manutenção ou garantia, observada a legislação aplicável. 

4.2. Qualidade, regularização e documentação técnica 

4.2.1. Todos os bens deverão ser novos, de primeiro uso, sem recondicionamento ou 

remanufatura, íntegros e acondicionados em embalagem original do fabricante ou em 

acondicionamento de fábrica adequado ao tipo de equipamento. 

4.2.2. Serão admitidos produtos nacionais ou importados regularmente comercializados no 

Brasil, sujeitos aos mesmos requisitos de qualidade, desempenho, segurança, garantia, 

assistência técnica e regularização. 

4.2.3. O produto deverá ser identificado por marca, modelo, fabricante e, quando aplicável, 

número de série ou lote. Manuais de uso, segurança e manutenção deverão ser apresentados 

em língua portuguesa, em formato impresso ou eletrônico acessível. 

4.2.4. A regularização perante a ANVISA será exigida apenas para produtos sujeitos ao 

controle sanitário, mediante registro, notificação ou regime equivalente aplicável. Produtos 

dispensados deverão ter seu enquadramento demonstrado por documento ou consulta oficial 

verificável. 

4.2.5. Certificações compulsórias e conformidade com normas técnicas serão comprovadas 

quando efetivamente exigíveis para a categoria e o modelo. Não será exigida certificação 

voluntária de sistema de gestão do fabricante como requisito genérico de participação. 

4.3. Marcas, modelos, catálogos e amostras 

4.3.1. Não há indicação obrigatória de marca ou modelo. Os códigos CATMAT constituem 

referência de catalogação e não prevalecem sobre a descrição técnica aprovada quando 

houver divergência, devendo a Administração saneá-la antes da publicação do edital. 

4.3.2. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar, com a 

proposta ajustada, catálogo, ficha técnica, manual ou documento do fabricante suficiente para 

identificar o produto e demonstrar o atendimento às exigências do item. Para instrumentais 

simples, será aceita ficha técnica comercial verificável. 

4.3.3. Não será exigida amostra como regra geral. Caso a área técnica identifique 

necessidade excepcional para item específico, a exigência somente poderá ser incluída antes 

da publicação, com motivação, critérios objetivos de avaliação, prazo, local e regras de custeio 

e devolução. 

A
ne

xa
do

 p
or

 A
dr

ia
no

 A
nd

ré
 P

in
he

iro

Assinatura Eletrônica: 894a3824b26c6ee5c6d6892b78b584f5c7b74a52901fd5a87070735814bf8ba4

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
: M

ar
ia

 E
m

íli
a 

P
er

ei
ra

 P
in

he
iro

 F
on

se
ca

 . 



       ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
     PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 

     SECRETARIA DE SAÚDE 
      CNPJ: 12.585.986/0001-98 

 

 

4.4. Subcontratação e garantia da contratação 

4.4.1. Não será admitida a subcontratação do fornecimento principal nem a transferência 

integral da execução. A utilização de rede autorizada do fabricante para assistência técnica, 

de transportador ou de prestador auxiliar não afasta a responsabilidade integral da contratada 

perante a Administração. 

4.5. Tratamento favorecido às ME/EPP 

4.5.1. A aplicação de exclusividade, cota reservada ou demais benefícios às microempresas 

e empresas de pequeno porte será definida item a item no edital, de acordo com a Lei 

Complementar nº 123/2006, o art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e os valores estimados da 

contratação. Eventuais exceções deverão ser motivadas. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Condições de fornecimento e entrega 

5.1.1. O fornecimento será parcelado e solicitado mediante Ordem de Compra/Fornecimento 

escrita, com identificação do contrato ou da ata, item, quantidade, local de entrega, 

responsável pelo recebimento e, quando aplicável, local de instalação e serviços associados. 

5.1.2. O prazo máximo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento da 

Ordem de Compra/Fornecimento. Eventual pedido de prorrogação deverá ser apresentado 

antes do vencimento, acompanhado de justificativa e comprovação, e somente produzirá 

efeitos se expressamente aceito pela Administração. 

5.1.3. A entrega será realizada no Central de distribuição de Monte Alegre (CD), situado na 

Rua Estrada RN-316, S/N, Esperança, Monte Alegre/RN - CEP: 59.182-000, Ponto de 

referência: Próxima  a capela Nossa Senhora da Esperança e ao Prédio do INSS., ou, nos 

casos de instalação direta, no local indicado na Ordem de Fornecimento, desde que dentro 

do Município e compatível com as condições previamente informadas no processo. 

5.1.4. Frete, seguro, carga, descarga, transporte interno necessário à entrega, ferramentas, 

equipamentos e pessoal indispensáveis ao cumprimento do objeto serão de responsabilidade 

da contratada, sem cobrança adicional. 

5.1.5. A entrega deverá ser acompanhada de nota fiscal, relação dos bens, marca e modelo, 

números de série ou lote quando aplicáveis, manuais, termo de garantia, contatos de 

assistência e demais documentos técnicos pertinentes. 

5.2. Montagem, instalação, testes e orientação operacional 

5.2.1. Nos itens cuja especificação exija montagem, instalação, configuração, testes ou 

treinamento, tais atividades integram o preço e deverão ser concluídas em até 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega e a disponibilização do ambiente adequado, prevalecendo o evento 

posterior. 

5.2.2. A contratada deverá informar, com antecedência, os requisitos de infraestrutura 

indispensáveis à instalação. Obras civis, reforços estruturais e adequações gerais de rede 
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elétrica, hidráulica, gases, exaustão ou climatização não expressamente incluídas no item 

serão providenciadas pela Administração, quando necessárias. 

5.2.3. A orientação operacional, quando exigida, abrangerá uso seguro, limpeza, verificações 

básicas, alarmes e acionamento da assistência, com registro da atividade. Calibração ou 

ensaio específico somente será exigido quando legalmente aplicável ou previsto na 

especificação. 

5.3. Garantia e assistência técnica 

5.3.1. A garantia mínima contra defeitos de fabricação e funcionamento será de 12 (doze) 

meses, contados do recebimento definitivo. Para a autoclave do item 71, a garantia mínima 

será de 24 (vinte e quatro) meses. Prevalecerá prazo superior ofertado pelo fabricante ou pelo 

fornecedor. 

5.3.2. A garantia compreenderá diagnóstico, mão de obra, peças, deslocamento, transporte, 

retirada e reinstalação necessários ao reparo de defeitos cobertos, sem ônus adicional à 

Administração. 

5.3.3. A contratada deverá disponibilizar canal de atendimento e responder aos chamados em 

até 2 (dois) dias úteis. O reparo deverá ser concluído, como regra, em até 10 (dez) dias úteis, 

salvo situação tecnicamente justificada e aceita pela fiscalização. 

5.3.4. Quando o defeito não tiver solução técnica satisfatória, o bem deverá ser substituído 

por outro novo, equivalente ou superior e integralmente compatível com o Termo de 

Referência, mediante avaliação e autorização da Administração, sem acréscimo de preço, no 

prazo máximo de até 30 dias. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, este Termo de Referência, o edital, a proposta e a Lei nº 14.133/2021, 

respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. A gestão e a fiscalização serão exercidas por agentes formalmente designados, com 

respectivos substitutos, observada a segregação de funções. Indicações constantes das 

peças de planejamento não substituem o ato formal de designação. 

6.3. O fiscal registrará ordens, entregas, testes, ocorrências, não conformidades, prazos de 

correção, atendimentos de garantia e demais fatos relevantes. A análise de equipamentos 

especializados poderá contar com apoio técnico da área de saúde. 

6.4. O gestor acompanhará saldos, vigência, documentação, pagamentos, providências 

administrativas e comunicação entre as unidades envolvidas, promovendo os 

encaminhamentos necessários à autoridade competente. 

6.5. Obrigações da contratada 

6.5.1. Constituem obrigações da contratada, sem prejuízo de outras previstas no edital e no 

contrato: fornecer os bens conforme proposta e especificações; manter as condições de 
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habilitação; indicar preposto e canais de contato; responder pelo transporte, instalação e 

garantia; substituir bens rejeitados; cumprir a legislação sanitária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária e ambiental aplicável; comunicar alertas de segurança, recolhimentos e 

alterações regulatórias; e reparar danos decorrentes de sua atuação. 

6.5.2. A contratada não poderá substituir marca, modelo, composição ou características do 

produto sem prévia análise e autorização formal. Descontinuidade de fabricação ou 

indisponibilidade comercial não autoriza alteração unilateral do objeto. 

6.6. Obrigações da Administração 

6.6.1. Constituem obrigações da Administração: emitir ordens de fornecimento; disponibilizar 

responsáveis pelo recebimento; assegurar acesso aos locais de instalação; providenciar, 

quando de sua responsabilidade, a infraestrutura prévia; conferir e registrar a execução; 

notificar irregularidades; decidir requerimentos; efetuar os pagamentos devidos; e aplicar as 

medidas administrativas cabíveis. 

6.6.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada e não autoriza 

alteração informal de especificações, quantidades, prazos ou preços. 

 

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa o licitante ou contratado que incorrer nas condutas 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo de outras hipóteses previstas no 

edital e no contrato. 

7.2. Poderão ser aplicadas, mediante processo administrativo com contraditório e ampla 

defesa, as sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade, observados os arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 

003/2024. 

7.3. Pela mora injustificada, poderá ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por 

dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 10% (dez por cento) dessa 

parcela. 

7.4. Pela inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até 10% (dez por 

cento) do valor da parcela inadimplida e, pela inexecução total, de até 20% (vinte por cento) 

do valor contratual, sem prejuízo da reparação integral dos danos comprovados e das demais 

sanções cabíveis. 

7.5. A aplicação das penalidades considerará a natureza e a gravidade da infração, os danos 

causados, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a implantação de programa de 

integridade quando pertinente e as medidas corretivas adotadas. 
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8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

8.1. Recebimento 

8.1.1. O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega, de forma sumária, mediante 

conferência inicial de quantidade, identificação, integridade aparente e documentação, sem 

caracterizar aceitação definitiva. 

8.1.2. O recebimento definitivo será realizado por servidor ou comissão designada, mediante 

verificação do atendimento às especificações, à proposta aceita e aos serviços associados, 

em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório e da conclusão de instalação 

e testes, quando exigidos. 

8.1.3. Bens em desacordo serão rejeitados total ou parcialmente, devendo a contratada retirá-

los e substituí-los ou corrigir a irregularidade em até 10 (dez) dias úteis da notificação, sem 

ônus e sem prejuízo das sanções cabíveis. 

8.1.4. O recebimento definitivo não afasta a responsabilidade por vícios ocultos, defeitos de 

fabricação, segurança do produto e obrigações de garantia. 

8.2. Liquidação e pagamento 

8.2.1. O pagamento corresponderá aos bens efetivamente fornecidos e definitivamente 

aceitos, calculado pela quantidade recebida multiplicada pelo preço unitário contratado, 

incluídos os serviços acessórios previstos. Não haverá pagamento antecipado. 

8.2.2. A liquidação ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da nota fiscal ou 

documento equivalente, após verificação do adimplemento, e o pagamento em até 20 (vinte) 

dias úteis contados da liquidação, observada a ordem cronológica e o Decreto Municipal nº 

003/2024. 

8.2.3. O prazo de liquidação ficará suspenso durante o saneamento de inconsistências 

imputáveis à contratada, mediante notificação formal. A existência de controvérsia sobre 

parcela do objeto não impedirá a liquidação da parte incontroversa quando autônoma e 

regularmente executada. 

8.2.4. Antes do pagamento será verificada a manutenção das condições de habilitação, sem 

que irregularidade fiscal superveniente, isoladamente, autorize retenção de pagamento por 

fornecimento já regularmente recebido, ressalvadas as providências legais pertinentes. 

8.2.5. No atraso de pagamento imputável à Administração, o saldo devido será atualizado 

pela variação do IPCA/IBGE entre o vencimento e o efetivo pagamento, proporcionalmente 

ao período. 

8.3. Reajuste e equilíbrio econômico-financeiro 

8.3.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) 

ano contado da data do orçamento estimado. Após a anualidade, eventual reajuste observará 

a variação do IPCA/IBGE, exclusivamente para obrigações alcançadas pelo interregno 

mínimo legal, mediante apostilamento. 

8.3.2. Pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverão demonstrar o 

fato gerador, o nexo causal e o impacto efetivo nos custos, observados o art. 124, II, d, e 
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demais disposições da Lei nº 14.133/2021. A alteração de preços registrados seguirá, ainda, 

as regras próprias do SRP. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE 

FORNECIMENTO 

9.1. Forma de seleção, julgamento e fornecimento 

9.1.1. O fornecedor será selecionado mediante licitação na modalidade Pregão, sob a forma 

eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item, destinada à 

formação de Sistema de Registro de Preços. 

9.1.2. O fornecimento será parcelado, mediante ordens expedidas conforme a necessidade 

da Administração, sem garantia de consumo mínimo e respeitados os quantitativos máximos 

registrados. 

9.1.3. A proposta deverá indicar item, descrição, unidade, quantidade, marca, modelo ou 

referência comercial, fabricante, preço unitário e preço total, incluindo todos os custos diretos 

e indiretos necessários à execução. A validade mínima da proposta será de 60 (sessenta) 

dias, salvo prazo diverso estabelecido justificadamente no edital. 

9.2. Critérios de aceitabilidade da proposta 

9.2.1. A análise de aceitabilidade verificará preço, aderência da marca e do modelo às 

especificações, regularização sanitária quando aplicável, documentação técnica, acessórios 

e demais requisitos deste Termo. Serão admitidas diligências para esclarecer informações 

preexistentes, sem substituição do produto originalmente ofertado para sanar 

incompatibilidade material. 

9.2.1. Os preços máximos aceitáveis corresponderão ao orçamento estimado da 

Administração, mantido sob sigilo até o momento definido no edital. 

9.3. Habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista 

9.3.1. A habilitação jurídica será comprovada pelos atos constitutivos, registros e autorizações 

correspondentes à natureza jurídica do licitante, acompanhados das alterações ou 

consolidação, na forma da legislação. 

9.3.2. A habilitação fiscal, social e trabalhista compreenderá, conforme aplicável, inscrição no 

CNPJ, regularidade perante a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede, FGTS e Justiça do Trabalho, admitidas as regras de regularização próprias 

das ME/EPP. 

9.4. Qualificação econômico-financeira 

9.4.1. A qualificação econômico-financeira observará o art. 69 da Lei nº 14.133/2021 e as 

exigências proporcionais definidas no edital, incluindo certidão negativa de falência e 

demonstrações contábeis dos últimos exercícios exigíveis, vedadas exigências não 

necessárias à demonstração da capacidade de cumprimento das obrigações. 
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9.5. Qualificação técnica 

9.5.1. A aptidão técnica será demonstrada por um ou mais atestados ou certidões emitidas 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando fornecimento de bens de 

natureza e complexidade compatíveis com o item disputado. Será admitido o somatório de 

atestados, sem exigência de marca idêntica, experiência exclusiva com órgão público ou 

execução em local específico. 

9.5.2. Não se exige quantitativo mínimo de experiência ou registro genérico em conselho 

profissional. Exigência adicional somente poderá constar do edital se houver justificativa 

técnica específica e fundamento legal. 

9.5.3. Licença sanitária, Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE e autorizações 

equivalentes serão exigidas somente quando obrigatórias para a atividade efetivamente 

exercida pelo licitante em relação ao produto ofertado, admitida a comprovação de dispensa 

ou enquadramento regulatório aplicável. 

9.5.4. Não será exigida sede, filial ou assistência previamente instalada no Estado do Rio 

Grande do Norte. A contratada deverá, contudo, cumprir os prazos de entrega, instalação e 

assistência técnica previstos, assumindo integralmente os respectivos custos. 

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e constará de documento 

próprio, com preços unitários e totais, fontes consultadas, datas, metodologia, memória de 

cálculo e análise crítica, permanecendo disponível aos órgãos de controle interno e externo. 

10.2. O orçamento será tornado público no momento definido no edital, observada a 

justificativa do ETP e o art. 24 da Lei nº 14.133/2021. Caso as propostas permaneçam acima 

do orçamento estimado após a fase competitiva, a Administração poderá divulgar os valores 

necessários à negociação, conforme a legislação e as regras do edital. 

10.3. A pesquisa de preços deverá corresponder às especificações e aos quantitativos finais 

deste Termo. Valor preliminar utilizado na fase inicial de planejamento não substitui a 

pesquisa de preços definitiva. 

10.4. Em caso de alteração ou atualização dos preços registrados, serão observadas as 

hipóteses e procedimentos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 003/2024. 

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária 

específica será realizada no momento da formalização de cada contratação decorrente da 

ata, de acordo com o art. 109, § 2º, do Decreto Municipal nº 003/2024. 

11.2. As fontes indicadas nas peças de planejamento são: 15000001 - Recursos não 

vinculados de impostos, bloco de ações e serviços em saúde; 16000000 - Recursos Fundo a 

Fundo provenientes do Governo Federal; e 16010000 - Recursos Fundo a Fundo provenientes 
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do Governo Federal - investimento, devendo a unidade contábil confirmar a classificação, a 

disponibilidade e a compatibilidade da fonte com a natureza de cada despesa antes da 

emissão do empenho. 

11.3. Cada contrato ou instrumento equivalente identificará unidade orçamentária, 

programa/ação, natureza da despesa, fonte, dotação e empenho correspondentes. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. As informações deste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas, exceto 

o orçamento estimado e os documentos de formação do preço enquanto perdurar o sigilo 

definido para o procedimento. 

12.2. Integram a instrução e servem de fundamento a este Termo o DFD nº 139/2026, o ETP 

nº 158/2026, a pesquisa de preços, o mapa/análise de riscos quando cabível e os demais 

documentos do Processo nº 2007000567/2026. 

12.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme a Lei nº 14.133/2021, o Decreto Municipal 

nº 003/2024, a legislação específica aplicável ao objeto e os princípios gerais das 

contratações públicas. 

 

Monte Alegre/RN, na data da assinatura eletrônica. 

 

 

 

MARIA EMÍLIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA 
Secretária Municipal de Saúde 
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